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ABSTRAK

Acanthamoeba spp. adalah patogenik dan berpotensi menyebabkan kebutaan melalui penyakit yang dikenali sebagai 
keratitis Acanthamoeba (AK) khususnya dalam kalangan pemakai kanta sentuh. Kajian ini dijalankan untuk menilai 
kerentanan sista Acanthamoeba terhadap larutan disinfektan pelbagai guna kanta sentuh dengan menggunakan empat 
isolat Acanthamoeba iaitu dua isolat klinikal; HUKM 38, HKL 10 dan dua persekitaran; PBA 46 dan PBA 42. Lima jenis 
larutan disinfektan pelbagai guna; Complete®, Renu® fresh™, RevitaLens OcuTec®, Opti-Free® Express® dan Solo Care 
Aqua® telah diuji ke atas sista Acanthamoeba tersebut. Masa rendaman adalah berdasarkan masa yang disyorkan oleh 
pengeluar (4 jam dan 6 jam), 8 jam dan 24 jam. Setiap campuran sista dan larutan disinfektan kanta sentuh dipindahkan 
ke atas agar tanpa nutrien yang dilapisi Escherichia coli. Plat agar diperhatikan di bawah mikroskop songsang setiap 
hari sehingga hari ke-14 untuk melihat kehadiran trofozoit. Kelima-lima larutan disinfektan pelbagai guna kanta sentuh 
tidak efektif membunuh kesemua isolat sista Acanthamoeba yang diuji. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan larutan 
disinfektan pelbagai guna kanta sentuh tidak mempunyai aktiviti anti-Acanthamoeba yang sangat diperlukan bagi 
mencegah jangkitan keratitis Acanthamoeba dalam kalangan pengguna kanta sentuh.

Kanta kunci: Acanthamoeba; keberkesanan; larutan disinfektan pelbagai guna kanta sentuh; Malaysia

ABSRACT

Acanthamoeba spp. are pathogenic to humans, causing potentially blinding infection of the cornea known as Acanthamoeba 
keratitis (AK) especially among contact lens wearers. This study was undertaken to investigate the susceptibility of 
Acanthamoeba cyst to multi-purpose contact lens disinfecting solution on four Acanthamoeba isolates comprising two 
clinical isolates; HUKM 38, HKL 102 and two environmental isolates; PBA 46 and PBA 42. Five multi-purpose contact lens 
disinfecting solutions; Complete®, renu® fresh™, RevitaLens OcuTec®, Opti-Free® Express® and Solo Care Aqua® were 
tested on cysts of the four Acanthamoeba isolates. The soaking times were based on manufacturer’s recommendations 
(4 and 6 h) and 8 and 24 h. Each mixture of the cysts and disinfecting solution was transferred onto non-nutrient agar 
seeded with Escherichia coli. The agar plates were examined under inverted microscope daily until day 14 to detect the 
presence of Acanthamoeba trophozoites. All 5 multi-purpose contact lens disinfecting solutions tested were ineffective 
to kill all Acanthamoeba cyst isolates tested. This indicates that most multi-purpose contact lens disinfecting solutions 
do not have anti-Acanthamoeba activity necessary to prevent keratitis amongst contact lens wearers.

Keywords: Acanthamoeba; contact lens multi-purpose disinfecting solution; effectiveness; Malaysia

PENDAHULUAN

Acanthamoeba adalah genus protozoa hidup bebas yang 
ditemui dalam pelbagai habitat semula jadi termasuk air, 
tanah dan udara (Kumar & Lloyd 2002). Acanthamoeba 
mempunyai dua peringkat hidup iaitu peringkat trofozoit 
dan peringkat sista. Sista adalah peringkat diferensiasi sel 
daripada trofozoit apabila keadaan sekeliling menjadi tidak 
sesuai seperti ketiadaan makanan, suhu yang terlalu sejuk 
atau kering (Rocha-Azevedo et al. 2009). Acanthamoeba 
boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan morfologi iaitu 
kumpulan I, kumpulan II dan kumpulan III. Pembahagian 
kumpulan ini adalah berdasarkan saiz dan bentuk sista 
(Marciano-Cabral & Cabral 2003).

 Acanthamoeba boleh menyebabkan pelbagai 
jenis penyakit, antaranya Granulamatous Amoebic 
Encephalitis (GAE), cutaneous acanthamoebiasis dan 
Keratitis Acanthamoeba (AK) (Johnston et al. 2009; 
Rocha-Azevedo et al. 2009). Menurut kajian Kamel dan 
Norazah (1995), kes pertama keratitis Acanthamoeba yang 
berlaku di Malaysia telah dilaporkan pada tahun 1995. 
Kes ini melibatkan seorang wanita yang memakai kanta 
sentuh. Bilangan kes AK terus meningkat di Malaysia dan 
kebanyakannya melibatkan pengguna kanta sentuh (Kamel 
et al. 2005, 2003).
 Keratitis Acanthamoeba adalah infeksi kornea yang 
jarang berlaku tetapi merupakan suatu penyakit serius serta 



1326 

mempunyai potensi mengancam penglihatan terutamanya 
dalam kalangan pengguna kanta sentuh (Rocha-Azevedo et 
al. 2009; Ueki et al. 2009). Menurut kajian Khan (2006), 
antara faktor yang terlibat dalam proses menyebabkan 
jangkitan keratitis Acanthamoeba adalah: pemakaian kanta 
sentuh terlalu lama; amalan kebersihan yang rendah; tidak 
membersihkan kanta sentuh dengan betul; pembentukan 
biofilem pada kanta sentuh; dan pendedahan kanta sentuh 
kepada air yang tercemar. 
 Keratitis Acanthamoeba yang melibatkan pengguna 
kanta sentuh semakin meningkat. Hal ini adalah disebabkan 
oleh kemasukan bendasing secara sentuhan terus ke dalam 
mata. Infeksi yang melibatkan kanta sentuh ini biasanya 
disebabkan oleh cara penjagaan kanta sentuh yang salah, 
kurang kebersihan dalam penggunaan kanta sentuh, 
menggunakan air paip untuk membasuh kanta sentuh, 
menggunakan larutan disinfektan yang tamat tempoh dan 
tidak membersihkan bekas penyimpanan kanta sentuh 
dengan betul.
 Larutan kanta sentuh adalah penting dalam penggunaan 
kanta sentuh. Larutan ini mampu membunuh patogen yang 
melekat pada kanta sentuh. Terdapat dua jenis larutan 
disinfeksi kanta sentuh yang terdapat dalam sistem larutan 
kanta sentuh iaitu: larutan kanta sentuh pelbagai guna; dan 
larutan kanta sentuh sistem hidrogen peroksida. Larutan 
kanta sentuh pelbagai guna merupakan larutan disinfeksi 
yang digunakan sebagai disinfektan, membersihkan dan 
untuk merendam kanta sentuh semasa penyimpanannya. 
Sistem hidrogen peroksida menunjukkan aktiviti anti-
ameba yang sangat tinggi berbanding larutan disinfetan 
kanta sentuh pelbagai guna (Hughes et al. 2003). 
Disebabkan oleh meningkatnya bilangan kes keratitis 
Acanthamoeba di Malaysia dalam kalangan pengguna 
kanta sentuh, maka adalah perlu bagi kajian ini dijalankan 
untuk mengkaji kesan beberapa jenis larutan disinfektan 
kanta sentuh yang ada dalam pasaran terhadap sista 
Acanthamoeba yang dipencilkan daripada kes keratitis 
dan persekitaran di Malaysia.

BAHAN DAN KAEDAH

SUMBER ACANTHAMOEBA SPP.

Acanthamoeba spp. diperoleh dari Makmal Acanthamoeba, 
Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 
Kesemua empat isolat ini termasuklah dua daripada isolasi 
klinikal; HKL 102 dan HUKM 38 serta dua daripada isolasi 
persekitaran; PBA 42 dan PBA 46. Acanthamoeba yang 
telah disubkultur di atas agar bukan nutrien yang dilapisi 
E.coli matian haba dibiarkan selama beberapa hari supaya 
trofozoit Acanthamoeba bertukar menjadi sista.

LARUTAN PELBAGAI GUNA KANTA SENTUH

Larutan disinfektan kanta sentuh yang digunakan adalah 
Opti-Free® Express (Alcon, USA), Complete® Multi-
Purpose Solution (AMO, USA), Renu® fresh™ Multi-

Purpose Solution (Bausch & Lomb, USA), RevitaLens 
Ocutec® Multi-Purpose Disinfecting Solution (AMO, USA) 
dan Solo Care Aqua®. Kesemua larutan ini telah dibeli 
dari farmasi dan telah dipastikan diguna sebelum tarikh 
luputnya.

KAEDAH PEMPROSESAN SAMPEL

Ujian yang dijalankan adalah berdasarkan kaedah 
filtrasi-kultur Narasimhan et al. (2002). Ujian kerentanan 
dijalankan dalam tiub ependof 1.5 mL. 1 mL larutan 
disinfektan kanta sentuh dimasukkan ke dalam setiap 
tiub ependof. 10 μL suspensi sista 1 × 106 dipipetkan 
ke dalam tiub ependof yang mengandungi 1 mL larutan 
disinfektan kanta sentuh. Tiub ependof kemudian disusun 
dalam rak mikrotiub dan diletakkan ke dalam laci untuk 
memberikan kesan gelap seperti bekas penyimpanan 
kanta sentuh. Kawalan positif disediakan dengan suspensi 
sista dengan 3% hidrogen peroksida dan kepekatan ini 
dapat membunuh parasit. Kawalan positif lain pula 
mengandungi sista dalam salin ameba untuk memastilan 
bahawa sista Acanthamoeba yang digunakan dalam 
ujian ini berdaya hidup dan boleh muncul dalam bentuk 
trofozoit. Bagi kawalan negatif, larutan PAS dan larutan 
disinfektan kanta sentuh akan dibiarkan sendirian untuk 
memastikan tiada sebarang kontaminasi yang berlaku.
 Selepas masa rendaman yang ditetapkan iaitu 4, 6, 
8 dan 24 jam, 100 μL sampel dipipetkan ke atas piring 
agar tanpa nutrien yang dilapisi dengan E. coli matian 
haba. Piring petri kemudiannya diinkubasi pada suhu 
30oC selama 3 hari. Plat media diperiksa untuk melihat 
kehadiran trofozoit Acanthamoeba di bawah mikroskop 
songsang selama 14 hari. Kehadiran trofozoit yang muncul 
daripada peringkat sista menunjukkan ketakberkesanan 
disinfektan kanta sentuh yang digunakan dan keputusan 
ujian aktiviti anti-Acanthamoeba direkodkan sebagai 
keputusan negatif.

KEPUTUSAN

Kesemua larutan disinfektan pelbagai guna kanta 
sentuh dalam kajian ini tidak berkesan membunuh sista 
Acanthamoeba spp. Setelah sista didedahkan kepada 
larutan disinfektan pelbagai guna kanta sentuh (Complete®, 
renu® fresh™, RevitaLens OcuTec®, Opti-Free® Express® 
dan Solo Care Aqua®) selama masa yang disyorkan oleh 
pengeluar; 4 dan 6 jam serta didedahkan sehingga 8 dan 24 
jam tiada dan sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba yang 
ditunjukkan terhadap keempat-empat isolate (Jadual 1). 
Kawalan positif sista dan 3% hidrogen peroksida dapat 
membunuh kesemua sista manakala kawalan positif 
sista dalam salin ameba (PAS) menunjukkan bahawa sista 
Acanthamoeba yang digunakan dalam ujian ini menjadi 
trofozoit tanpa sebarang rencatan. (Jadual 2). Kawalan 
negatif merupakan larutan PAS dan larutan disinfektan kanta 
sentuh yang dibiarkan tanpa sista dan ia menunjukkan tiada 
sebarang kontaminasi yang berlaku (Jadual 2).
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PERBINCANGAN

Jangkitan keratitis disebabkan oleh Acanthamoeba semakin 
meningkat dalam kalangan pengguna kanta sentuh. Kes ini 
juga telah dilaporkan semakin meningkat dalam kalangan 
pengguna kanta sentuh di Malaysia. Jangkitan keratitis 
yang menyebabkan ulser kornea ini boleh menyebabkan 
parut signifikan pada kornea dan membawa pada kebutaan 
(Haliza et al. 2005).
 Larutan disinfektan pelbagai guna kanta sentuh 
Complete tidak menunjukkan sebarang aktiviti anti-
Acanthamoeba walaupun setelah direndam selama 4 dan 
6 jam (disyorkan oleh pengeluar), 8 dan 24 jam. Larutan 
pelbagai guna ini mengandungi polyhexamethylene 
biguanide (PHMB) 0.0001% sebagai bahan aktifnya. Kajian 
yang dijalankan oleh Niszl dan Markus (1998) telah 
menunjukkan bahawa larutan disinfektan pelbagai guna 
Complete® dengan 0.0001% PHMB tidak menunjukkan 
sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba pada kesemua strain 
Acanthamoeba. PHMB adalah berkesan sebagai anti-mikrob 
pada kepekatan 200 mg/L (0.02%) apabila digunakan 
untuk merawat pesakit keratitis yang disebabkan oleh 
Acanthamoeba spp (Messick et al. 1999). Oleh itu, 
kepekatan yang rendah dalam larutan disinfektan ini 
mungkin tidak berkesan untuk membunuh sista.
 Tiada sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba yang 
ditunjukkan larutan disinfektan pelbagai guna Renu® 
fresh™ terhadap kesemua strain sista Acanthamoeba yang 
digunakan dalam kajian ini. Renu® fresh™ mempunyai 
bahan aktif DYMED (polyaminopropyl biguanide) 0.0001%. 
Dalam satu kajian lepas, tiada perbezaan statistik yang 
signifikan pada aktiviti anti-Acanthamoeba larutan 

Bausch & Lomb ReNu MultiPlus terhadap A. castellani, 
A. hatchetti dan A. polyphaga (Johnston et al. 2009).
 Dalam kajian yang telah dijalankan oleh Kilvington 
et al. (2010), telah didapati bahawa larutan disinfektan 
pelbagai guna RevitaLens OcuTec® menunjukkan aktiviti 
anti-Acanthamoeba yang efektif. Ia dapat membunuh sista 
dan trofozoit Acanthamoeba sehingga hampir 99.0%. 
Bahan aktif yang terkandung di dalamnya terdiri daripada 
Alexidine 0.00016% dan Polyquaternium-1 (PQ-1) 
0.0003%. Alexidine adalah alkil antiseptik biguanide yang 
mempunyai aktiviti antimikrob. Namun, dalam kajian ini 
tiada sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba yang dikesan 
dalam semua 4 isolat klinikal dan persekitaran setelah 
didedahkan selama 4 dan 6 jam (masa disyorkan oleh 
pengeluar), 8 dan 24 jam. Dalam kajian yang dijalankan 
oleh Codling et al. (2003) mendapati bahawa PQ-1 telah 
menunjukkan aktiviti anti-bakteria yang sangat tinggi 
berbanding sebagai anti-amoeba terhadap A. castellanii. 
Perbezaan strain Acanthamoeba yang diuji dalam kajian 
ini berbanding strain kajian oleh Kilvington juga mungkin 
memberikan keputusan yang berbeza.
 Dalam kajian ini, sista Acanthamoeba telah 
didedahkan kepada larutan disinfektan pelbagai guna 
Opti-Free® Express® selama 4 dan 6 jam (masa yang 
disyorkan oleh pengeluar), 8 dan 24 jam. Keputusan 
mendapati tiada sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba 
yang direkodkan berlaku. Bahan aktif yang terkandung 
dalam larutan disinfektan pelbagai guna ini adalah 
POLYQUAD® (polidronium klorida) 0.001% dan ALDOX® 

(myristamidopropyl dimethylamine) 0.0005%. Kajian 
yang dijalankan oleh Kilvington et al. (2002) mendapati 
bahawa ALDOX® adalah efektif dan menunjukkan aktiviti 

JADUAL 1. Keputusan kajian kerentanan Acanthamoeba spp. terhadap larutan kanta 
sentuh Complete® , Renu® fresh™ , RevitaLens OcuTec® , Opti-Free® Express® dan 

Solo Care Aqua®

Strain 4 Jam 6 Jam* 8 Jam 24 Jam
HUKM38
HKL102
PBA46
PBA42

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

Petunjuk:
- tiada sebarang aktiviti anti-Acanthamoeba yang berlaku
* masa rendaman yang disyorkan oleh pengeluar

JADUAL 2. Keputusan kawalan positif bagi ujian keberkesanan larutan 
disinfektan pelbagai guna kanta sentuh

Strain Suspensi sista  3% H2O2 Larutan PAS Larutan disinfektan
HUKM38
HKL102
PBA46
PBA42

+
+
+
+

-
-
-
-

x
x
x
x

x
x
x
x

x Tiada kehadiran trofozoit dan sista Acanthamoeba
+ Kehadiran trofozoit dan sista Acanthamoeba
- Tiada kehadiran trofozoit Acanthamoeba
H2O2 Hidrogen peroksida
PAS Page amebic saline
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anti-Acanthamoeba. Pelbagai isolat yang digunakan dalam 
kajian ini berbanding kajian lain mungkin menghasilkan 
keputusan yang berlainan.
 Larutan disinfektan pelbagai guna Solo Care Aqua® 
yang mempunyai bahan aktif polyhexanide 0.001 mg/
mL telah gagal menunjukkan sebarang aktiviti anti-
Acanthamoeba walaupun setelah didedahkan selama 4 jam 
(masa yang disyorkan pengeluar), 6, 8 dan 24 jam dalam 
kajian ini. Kajian oleh Borazjani dan Kilvington (2005) 
memberikan keputusan larutan ini berjaya membunuh 
trofozoit Acanthamoeba isolat I HG dan IV HG serta sista 
Acanthamoeba isolat I HG sahaja. Berdasarkan kajian 
terdahulu dapat diandaikan bahawa larutan Solo Care 
Aqua® lebih berkesan membunuh trofozoit berbanding 
sista. Sista Acanthamoeba adalah sangat rintang terhadap 
bahan kimia, suhu yang melampau dan juga keadaan yang 
kritikal berbanding trofozoit (Niszl & Markus 1998). 

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa larutan disinfektan 
kanta sentuh pelbagai guna yang diuji adalah tidak berkesan 
sebagai agen anti-Acanthamoeba. Ini memberi gambaran 
bahawa penggunaannya dalam kalangan pengguna kanta 
sentuh mungkin tidak dapat memberi perlindungan 
terhadap jangkitan keratitis Acanthamoeba. Pencarian 
larutan disinfektan kanta sentuh yang memberikan kesan 
anti-Acanthamoeba adalah penting diteruskan dalam 
usaha mencegah keratitis Acanthamoeba dalam kalangan 
pengguna kanta sentuh.
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